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Diskdesinfektor Ultraljudsbad Autoklav

MED Chamber Protect

För ett långvarigt skydd och
varaktig glans, applicera
kammarrengöringssetet en
gång i veckan enligt följande:

Foliesvets

1- Applicera Chamber Protect
Öppna dörren på din autoklav, stäng av enheten och låt den
svalna. Spraya sedan 2 ggr med Chamber Protect på insidan
av dörren och spraya sedan ca 15 ggr in i kammaren.

2. Sprid Chamber Protect
Sprid ut rengöringssprayen över hela den rostfria ytan med
en av de luddfria dukarna. Låt Chamber Protect-sprayen dra
in i cirka 3 minuter.

3. Rengör de rostfria ytorna
Ta en annan luddfri trasa och fukta trasan såväl som
kammaren med tillräckligt avmineraliserat vatten (ca 50 ml
vardera). Torka av ytorna som sprayats med Chamber
Protect med trasan och låt det dra in i ca 5 minuter.

4. Torka de rostfria ytorna
Torka slutligen insidan av dörren och hela kammaren
noggrant med den blå mikrofiberduken. Autoklaven är nu
redo igen för sterilisering av instrument.
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